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Experiment for the detemination of spectral emissions of 25 W UV-C Lamp
Deneyin Yapildig: Tarih : 27.10.2020 - 04.11.2020
Date of Test
Sayfa Sayisi : 5
Number of Pages

Bu deney raporu, Uluslararasi Birimler Sistemi'nde (SI) tanimlanmig birimleri gergeklestiren ulusal &lgiim standartlanina
izlenebilirligi belgeler.

This test report documents traceability to national standards, which realize units of measurement according to the International System of Units (SI).

Deney ve/veya él¢iim sonuglari, genigletiimig dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu raporun tamamlayici kismi
olan takip eden sayfalarda verilmistir.

Test and/or measurement resuits, expanded measurement uncertainties (if applicable) and test methods are given on the following pages, which are
part of this report.
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Cihaz / Numune
Device / Test Item

Deneyi yapilan 25 W UV-C Lamba (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF), 1 adet UV-C bolgede isima
yapan OSRAM Puritec G25T8/OF marka ve model lamba ve bu lambayi siiren LIGTEX marka elektronik
balast'tan (MN: AP40-007) olugmaktadir. Cihaza ait gorseller Sekil 1 ve Sekil 2'de sunulmustur.
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Sekil 1. 25 W UV-C Lamba’nin (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) genel goriniimii (iist) ve
lambanin marka ve modelini gosterir gorsel (alt)
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Sekil 2. 25 W UV-C Lamba’y1 (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) siiren elektronik balast
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Deneyin YapHdidt Yer
Location
TUBITAK UME
Deneyde Kullanitan Referans(iar)
Reference(s) Used in Test
N Cihaz Adi Uretici Firma Tip / Model Seri No izlenebilirlik
o _ Instrument Name Manufacturer Type/Model Seral No Traceability
. . : g UME, G1SP-0070,
1 | Menokromator Bentham DTAMC300 20063 06.10.2020
g . - - e UME, G1RA-0024,
2 | Silikon Dedektdr NIST VIS/IR D482 " 05.06.2020
win - _ x UME, G1L.R-0173,
3 |Yikselteg Sistemi Bentham S5400_417 19940/1 06.09.2019

Deney Yontemi ve Prosediirii

Test Method and Procedure

25 W UV-C Lamba’nin (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) spektral isima deneyi yukaridaki tabloda
gosterilen referans standartlar kullaniarak gergeklestiritristir. Is1§1 dalgaboylarina ayiran monokromatdr
sisteminin giris ve gikis silitleri ayarlanarak 0,45 nm band geniglidine sahip 1sin demeti elde edilmistir ve
referans dedektor (zerine digirililmiistiir. Deneyde monokromatér 250 nm — 280 nm dalgaboyu
aralklarinda 0,5 nm adimlar ile taranarak referans dedektorlerin bu araliklardaki 1ginlara kars: akim (A)
tepkileri dlgtimiistiir. Olglilen akim dederleri normalize edilerek 15tk kaynadimin 1sima yaptds

dalgaboylari tespit edilmistir.

25 W UV-C Lamba’nin (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) 'spektral 1sima deneyi, “Monokromatér
Dalga Boyu Kalibrasyon Talimat"ndan (TLM-05-G1SP-04-04) faydalanilarak gergeklestirilmitir.

Gevre Sartlan
Environmental Conditions

Sicaklik

Bagiil Nemn

(23+2)°C
(45 %10 ) %rh

Deney Sonuglari
Test Resufts

Gergeklestirilen deneyde elde edilen sonuglar dalgaboyu (A:)_ ve buna karsiik gelen normalize edilmis
akim degerleri (I,) Tablo. 1'de, spekiral dagiimiarini gbsterir grafik ise Sekil 3'te verilmistir. Verilerden ve
yapilan hesaplar sonucunda 25 W UV-C Lamba’'min (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) UV-C
bélgede bulunan 253,8 nm dalgaboyunda 1s1ma yaptig goriilmektedir.
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Tablo 1. 25 W UV-C Lamba’'min (Osram Puritec HNS G13, G25T8/0F) 250 nm — 280nm dalgaboylari
araliginda yapbd 1simaya ait normalize edilmig akim verileri

TAm) | by | A (nm) b, JAMm | 1, JAem ]| 1, [ A(@m) | 1, | A(m ] 1,

250,0. | 0,000 | 2555 | 0,003 | 2610 | 0,000 | 2665 | 0,000 | 2720 | 0,000 27750 | 0,000

25055 | 0,000 | 2560 | 0,002 | 261,55 | 0,000 | 267,0 | 0,000 | 2725 | 0,000 | 278,00 | 0,000

2510 | 0,001 | 2565 | 0,001 | 2620 | 0,000 | 2675 | 0,000 | 2730 | 0,000 | 278,50 | 0,000

2515 | 0,001 { 2570 | 0,001 [ 2625 | 0,000 | 268,0 | 0,000 | 2735 | 0,000 | 279,00 | 0,000

2520 | 0,001 | 2575 | 0,001 | 263, 0,000 | 2685 | 0,000 | 2740 | 0,000 | 27950 | 0,000

2525 | 0,003 | 258,0 | 0,001 | 2635 | 0,000 | 269,0 | .0,000 { 2745 | 0,000 | 280,00 | 0,000

2530 | 0,025 | 2585 1 0,001 | 2640 | 0,000 | 2695 | 0,000 | 2750 | 0,000

2535 | 0,037 | 259,0 { 0,001 | 264,5 | 0,000 | 2700 | 0,000 | 2755 | 0,000

254,0 | 1,000 | 2595 | 0,000 | 2650 | 0,001 | 2705 | 0,000 | 276,0 | 0,000

2545 | 0,034 | 2600 { 0,000 | 2655 | 0,002 | 2710 | 0,000 | 276,5 | 0,000

2550 | 0,005 | 2605 | 0,000 | 2660 | 0,000 | 2715 | 0,000 | 277,0 | 0,000
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$ekil 3. Deneyi yapilan 26 W UV-C Lamba’nin {Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) dalgaboyuna bagl
igimasin gosterir grafik

Olgiim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

25 W UV-C Lamba'nin (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF) deneyi igin gergeklestirilen 8lciimlerdeki
belirsizlik degeri 0,5 nm olarak hesaplanmigtir.

Beyan edilen genigletilmis Slclim belirsizligi, standart dlglim belirsizliginin normal dagilim icin yaklagik

% 95 guvenailrhk seviyesini ‘'sadlayan k = 2 kapsam faktérii ile garpiminin sonucudur. Standart dlglim
belirsizligi GUM dokiimanina uygun olarak belirlenmistir.
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Goriigler, Agtklamalar ve Uygunluk Beyani
Comments, Remarks and Statement of Compliarice

Deney sonuglari’ sadece deneyi yapilan 25 W UV-C Lamba (Osram Puritec HNS G13, G25T8/OF)
numunesine aitlir. Cihazin performans: i¢in gerekli gevre sartlarinda ve kullamimindan  kulfanici
sorumiudur. Cihaza ait donaum UME Optik Laboratuvan depolarinda Sahit Numune olarak

saklanmaktadir,

Deneyi Yapan({lar) *

Petformed By

Laboratuvar Sorumlusu *

Dog. Dr. Cagr Kaan AKKAN

Head of the Laboraiory
Dog, Dr. Ozcan BAZKIR

* Elektronik olarak onaylanmistir.

Approved electronically.
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